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Załącznik Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH

GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)
Przedmiot zamówienia: 

URZĄDZENIE DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU, WZROKU 
I MOWY – 20 szt.

Producent/Firma: ................................................                Typ  Systemu: .......................................................
Wersja konstrukcyjna z roku: ............................                Rok produkcji: ...................................
	Lp.
	PARAMETR/
	Wymagana wartość /
	
	Wartość oferowanych 

	
	WARUNEK
	spełnienie warunku
	TAK
	NIE
	param./spełnienie warun. 

	1. 
	Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonania badania słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości od 250 do 8000 Hz ze skokiem półoktawowym w zakresie intensywności od 0 do 70 db hl.
	Tak
	
	
	

	2. 
	Urządzenie powinno posiadać możliwość wykonania badania przesiewowego słuchu dla tonów o częstotliwościach  1000, 2000 i 4000 Hz.
	Tak
	
	
	

	3. 
	Urządzenie powinno zapewniać możliwość wykonania przesiewowego testu słownego.
	Tak
	
	
	

	4. 
	Urządzenie powinno zapewniać możliwość wykonania przesiewowego testu centralnych zaburzeń słuchu – test wykrywania przerw (ang. gap detection test) lub test rozdzielnouszny cyfrowy (ang. dichotic digits test).
	Tak
	
	
	

	5. 
	Urządzenie powinno być wyposażone w słuchawki audiometryczne nagłowne zapewniające pasywne tłumienie dźwięków zewnętrznych w paśmie 500-8000 Hz większe niż 20 dB posiadające wystandaryzowane wartości zera audiometrycznego.
	Tak
	
	
	

	6. 
	Urządzenie powinno być wyposażone w testy oceniające wady wymowy obejmujące ocenę słuchu fonemowego, ocenę motoryki narządu mowy, ocenę artykulacji, słownictwa i gramatyki.
	Tak
	
	
	

	7. 
	Urządzenie powinno być wyposażone w przesiewowe testy oceniające wady wzroku obejmujące ocenę widzenia barwnego i różnicowania kontrastu.
	Tak
	
	
	

	8. 
	Urządzenie powinno posiadać wbudowaną bazę danych, pozwalającą na archiwizowanie szczegółowych wyników badań oraz danych ankietowych dla przynajmniej 1000 pacjentów.
	Tak
	
	
	

	9. 
	Urządzenie powinno zapewniać dostęp tylko po uwierzytelnieniu.
	Tak
	
	
	

	10. 
	Urządzenie powinno umożliwiać użytkownikom zbieranie danych ankietowych oraz aktualizację ankiet przez zamawiającego.
	Tak
	
	
	

	11. 
	Urządzenie powinno posiadać możliwość generowania raportów oraz posiadać możliwość drukowania ich na drukarce zewnętrznej.
	Tak
	
	
	

	12. 
	Urządzenie powinno mieć możliwośc podłączenia do sieci Internet.
	Tak
	
	
	

	13. 
	Urządzenie powinno byc wyposażone w przycisk sygnalizacyjny reakcji pacjenta.
	Tak
	
	
	

	14. 
	Masa całego urządzenia nie powinna przekraczać 3,5 kg.
	Tak
	
	
	

	15. 
	Urządzenie powinno zapewniać bezpieczny eksport wyników badań wraz z danymi osobowymi i ankietowymi do zewnętrznej bazy danych w oparciu o połączenie szyfrowane (protokół SSL) oraz uwierzytelnianie oparte o login, hasło oraz certyfikat klasy X509.
	Tak
	
	
	

	16. 
	Urządzenie powinno posiadać polskojęzyczny interfejs oraz przynajmniej dwa obcojęzyczne interfejsy użytkownika (angielski, niemiecki, hiszpański, lub rosyjski).
	Tak
	
	
	

	17. 
	Urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi dla użytkownika w językach interfejsu.
	Tak
	
	
	


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
UWAGA:
Należy obowiązkowo dokonać opisu spełnienia warunku w kolumnie 6 (wartość oferowanych parametrów).






...........................................................


(podpis z pieczątką imienną


osoby/osób upoważnionej/upoważnionych


do reprezentowania wykonawcy)
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